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ПРЕИМУЩЕСТВА CLEAN & POROUSTM НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
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В статье представлены результаты исследования на SEM и EDS поверхности имплантатов ведущих про-
изводителей, обработанных наиболее широко распространенными методами SLA и RBM.
Указаны преимущества и недостатки этих методов. Разработанная компанией Finish Line новая техно-
логия обработки поверхности имплантатов Clean&Porous объединяет в себе преимущества поверхно-
стей SLA и RBM методов, исключает их недостатки и дает возможность получить хорошо структури-
рованную и абсолютно чистую поверхность, необходимую для успешной остеоинтеграции
Ключевые слова: методы SLA и RBM, имплантаты, остеоинтеграция, структурированная пористая по-
верхность
The purpose of this study was a comparative analysis of the surfaces of dental implants treated with technological 
methods SLA and RBM to identify their positive and negative characteristics. Based on these results to develop 
a new process Clean & Porous surface treatment of dental implants to obtain highly, rough and porous surface, 
which is characteristic for the technology SLA, and absolutely clean surface characteristic of technology RBM, 
without their disadvantages (unwarranted complete removal of abrasive particles SLA case and the absence of a 
clear structure of the surface topography in the case of RBM).
The structure and purity of the implant surface Straumann, Alfa-Bio, DIO, Finish Line. studied in micrographs 
obtained by an electron microscope (SEM) at the University of Technion (increase 500,2000,3000). To study 
the chemical properties of the samples, the method of X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS), based on an 
analysis of its X-ray emission energy spectrum.
Comparative analysis of the implant surfaces treated with the methods and RBM SLA showed that despite the 
reliability of these methods, each of them has certain disadvantages (contamination cases alumina particle surface 
with sufficient structural SLA and craters on the surface organized RBM). Developed by Finish Line Materials 
and Processes Ltd new technology of surface treatment of dental implants Clean & PorousTM, combining the best 
characteristics of the methods of SLA and RBM, possible to obtain a well-structured and absolutely clean surface.
The proposed new original method Clean & PorousTM treatment of dental implants meet the criteria (roughness, 
porosity and surface finish of the implant), which provide an ideal osseointegration. Since osseointegration is a 
key issue in modern implantology it enables to obtain reliable primary fixation of the implant in the bone. From 
a clinical point of view it reduces the healing of the implant, as well as creating conditions accelerate the start of 
prosthetics
Keywords: methods of SLA and RBM, implants, osseointegration, structured porous surface, Clean & PorousTM
1. Введение
Имплантация является наиболее быстро раз-
вивающейся областью стоматологии. То, что невоз-
можно было сделать еще десять лет тому назад ста-
ло сегодня реально.  В начальном периоде развития 
имплантологии т. е. использование методики Бране-
марка показатель остеоинтеграции имплантатов был 
невысок и по данным литературы составлял всего 
60 %. В настоящее время этот показатель составляет 
95–98 %, а по данным некоторых авторов и выше [1]. 
Что способствовало такому успеху? Прежде всего это 
развитие новых  технологий, а также новые методы 
оперативного вмешательства.
В то же время нельзя скидывать со счетов и не-
которые клинические аспекты, а именно: достаточное 
количество кости (соответствующие высота и ширина 
кости), правильное планирование и выбора ортопеди-
ческой конструкции с учётом нагрузки, профессио-
нальный уровень врача.
На сегодняшний день на рынке существует 
много различных систем имплантатов. Кардинальный 
вопрос, который стоит перед имплантологом: как вы-
брать правильную систему и какова роль в этом типов 
поверхностей имплантатов. 
Ключом к эффективности и безопасности систе-
мы являются долгосрочные мультицентровые исследо-
вания. Даже незначительные изменения системы может 
сильно повлиять на ее эффективность. Изменяются спо-
собы обработки поверхностей имплантатов, например 
микропротравливание, что способствует селективной 
репопуляции определенных тканей на имплантате [2].
Большинство поверхностей весьма эффектив-
ны, о чем свидетельствует клинические данные: более 
95 % приживаемости в течении 5 лет [3, 4]. Разра-
ботка этих поверхностей является результатом мно-
гочисленных опытов «in vitro» и «in viro». При этом 
существует неодинаковый методологический подход 
при изучении поверхностей имплантатов (различные 
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поверхности, клеточные популяции, животные моде-
ли [5]. Всё это не дает возможность оценить в полной 
мере роль химической поверхности имплантатов их 
топографии на возможную раннюю интеграцию весь-
ма важную при немедленной нагрузке.
2. Анализ литературных данных 
Анализ литературных данных свидетельству-
ет о наличии большого количества составляющих, 
способствующих успешной остеоинтеграции, где до-
минирующая роль в этом процессе принадлежит ми-
кроструктуре и чистоте поверхности имплантата [6]. 
Специальная топография имплантата способствует ре-
генерации кости в определенных местах, пористость 
поверхности ограничивает миграцию эпителия, а фак-
торы роста будут привлекать соединительную ткань 
[7]. В работах [8, 9] продемонстрировано, что высокая 
степень шероховатости оказывает механическую ста-
бильность имплантата, как в момент установки, так и 
в отдаленные сроки функционирования. 
Микроскопический уровень шероховатости от-
ражает микрогеометрию поверхности имплантата с 
размером от 1 до 10 мкм, что обеспечивает максималь-
ную степень сцепления между имплантатом и мине-
рализованной костной тканью [10]. Оптимальным 
условием для остеоинтеграции по данным экспери-
ментальных исследований является рельеф поверхно-
сти, характеризующийся наличием полусферических 
пор глубиной 1.5 мкм–4 мкм в диаметре [11].
Научные публикации свидетельствуют о наличии 
максимального количества контактов между костным 
ложем и внутрикостной частью имплантата с указанны-
ми характеристиками шероховатости [12]. Имплантаты с 
такой поверхностью демонстрируют наибольшее сопро-
тивление при выполнении теста на выкручивание, что 
также можно расценить, как положительный признак 
[13]. При этом отмечено, что шероховатая, пористая по-
верхность имплантата имеет больше контактов с костью, 
чем имплантаты с гладкой поверхностью.
Имеются также единичные данные об отсут-
ствии очевидных клинических доказательств превос-
ходства какой либо специфической поверхности им-
плантата в процессе остеоинтеграции.
В настоящие время проводятся исследования 
по применению нанотехнологий в создании соответ-
ствующих поверхностей имплантатов. Топография 
поверхности в нанометрическом измерении играет 
важную роль в адсорбции протеинов и адгезии осте-
областических клеток, что значительно усилива-
ет остеоинтеграцию [14]. Однако воспроизведение 
шероховатой поверхности в нанометрическом диапа- 
зоне химическими методами сложная процедура.
Большинство производителей имплантатов ис-
пользуют две основные технологии для обработки по-
верхности имплантатов: SLA и RBM. Каждая из этих 
технологий имеет свои преимущества и недостатки. 
Технология обработки методом SLA была изучена как 
in-vitro, так и in-vivo. Гистологические исследования 
кости и опыты на животных по извлечению имплан-
татов показали, что поверхность SLA является хоро-
шим выбором в отношении контактных поверхностей 
имплантатов. Ускоренная костная интеграция SLA 
имплантатов в начальной стадии заживления базиру-
ется на увеличении формирования локальных цитоки-
нов и факторов роста [15].
Достигнут высокий процент показателя в отноше-
нии контакта кости с имплантатом. Недостатком этого 
метода является то, что при обработке поверхности ок-
сидом алюминия на ней могут оставаться его остатки, 
что значительно ухудшает остеоинтеграцию. Методика 
RBM в отличие от SLA позволяет получить абсолютно 
чистую поверхность не меняя строение титанового «ри-
сунка». Такая система обработки поверхности применя-
ется в производстве имплантатов: BioHorizons, Lifekore, 
Osstem implant, Ab Dental, Alfa Dent, Apolona и др.
3. Цель исследования
Целью исследования явился сравнительный 
анализ SLA и RBM поверхностей имплантатов разных 
производителей для выявления их положительных и 
отрицательных характеристик, и сопоставление их с 
поверхностью Clean & PorousTM , являющейся резуль-
татом разработки нового технологического процесса 
поверхностной обработки дентальных имплантатов 
для получения высокоразвитой, шероховатой и пори-
стой поверхности, характерной для технологии SLA, 
и высокой чистоты поверхности, характерной для тех-
нологии RBM, при отсутствии их недостатков (нега- 
рантированное полное удаление абразивных частиц 
в случае SLA и отсутствии четкой структуры поверхк-
ностной топографии в случае RBM). 
4. Материалы и методы исследования
Исследования проведены на имплантатах ком-
паний Straumann, Alfa-Bio, DIO, Finish Line. 
Анализ структуры и чистоты поверхности из-
учены на микрофотографиях, полученных с помо-
щью электронного микроскопа (SEM) в университете 
Technion (увеличение 500,2000,3000) . 
Химические свойства образцов изучены мето-
дом энергодисперсионной рентгеновской спектроско-
пии (EDS), базирующегося на анализе энергии эмис- 
сии ее рентгеновского спектра. 
5. Результаты исследования и их обсуж-
дения
Поверхность SLA, её преимущества и недостатки
Поверхность SLA (аббревиатура от Sand blasted, 
Large-grit, Acid-etched) впервые разработана компани- 
ей Straumann и является, по сей день, наиболее при- 
емлемой и наиболее распространённой технологией 
обработки поверхности дентальных имплантатов. 
Поверхность SLA создаётся струйной обработ-
кой окисью алюминия и последующим двукратным 
кислотным травлением имплантатов. 
Основным преимуществом поверхности SLA, 
завоевавшим её всеобщее признание, является хоро-
шо развитая пористость с кратерами 2–5 микрон ди-
аметром (табл. 1), которые, как установлено, играют 
важную роль в процессе остеоинтеграции.
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Однако процесс формирования поверхности 
SLA имеет неизбежные недостатки: кислотное трав- 
ление не обеспечивает полное удаление с поверхности 
частиц окиси алюминия после струйной обработки 
(табл. 2). Более интенсивное травление, которое, воз-
можно, и способно удалить эти частицы, может при-
вести к ослаблению последующей адгезии костной 
ткани к имплантату.
Поверхность RBM, её преимущества и недо-
статки
Американская компания Lifecore и ряд других 
компаний (израильская компания Adin, южно-корей- 
ская DIO) используют для обработки поверхности 
технологию RBM (аббревиатура от Resorbable Blasted 
Media). Этот тип поверхности также очень широко ис-
пользуется в промышленности дентальных импланта-
тов (Sanz et al., 2006). 
Поверхность RBM создаётся струйной обработ- 
кой имплантатов абразивным фосфатом кальция, и по-
следующей отмывкой в слабых кислотах. 
Преимущество RBM, приведшее к его широ- 
кому признанию, хорошо обосновано в сайте www.
trycare.co.uk: “Поверхность RBM структурирована с 
использованием биосовместимой среды (абразивный 
фосфат кальция, полностью воспринимаемый ко-
стью), который полностью удаляется растворением. 
В результате создается чистая структурированная по-
верхность титана” (табл. 3). 
Таблица 1
Иллюстрация основного преимущества SLA: развитая пористая структура поверхности с кратерами  
2–5 микрон диаметром (представлены микрофотографии имплантатов разных компаний, полученные на  
Сканирующем Электронном Микроскопе – Scanning Electron Microscope – SEM)
Микрофотография SEM , увеличение 
3000, имплантат компании 
Straumann
www.straumann.us
Микрофотография SEM , 
увеличение 3000, имплантат 
компании AlphaBio 
www.alpha-bio.co.il
Микрофотография SEM , 
увеличение 4000, имплантат 
компании Finish Line, партия  
№ Н-01-045
Таблица 2
Иллюстрация основного недостатка SLA: случаи обнаружения частиц окиси алюминия на поверхности готовых 
к употреблению имплантатов, имеющих поверхность типа SLA
Микрофотография SEM , увеличение 




вставленная вовнутрь основной, 
показывает частичку окиси алюминия, не 
удалённую процессом SLA. 
Микрофотография SEM , увеличение 
500, имплантат компании Alpha-
Bio, проанализирован Finish Line на 
электронном микроскопе Университета 
Technion .
Чёрные кристаллического типа 
включения являются частичками окиси 
алюминия, не удалёнными процессом 
SLA
Микрофотография SEM , увеличение 
500, имплантат компании Finish 
Line, партия № L-001-0041, 
проанализирован на электронном 
микроскопе Университета Technion .
Чёрное кристаллического типа 
включение является частичкой окиси 
алюминия, не удалённой процессом 
SLA
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Тем не менее, поверхность RBM имеет недо- 
статок, снижающий её маркетинговую привлекатель-
ность: её топография, хотя и шероховатая, не имеет 
структурно организованных кратеров, которые счита-
ются ответственными за хорошую остеоинтеграцию 
SLA (табл. 4).
Таблица 3
Иллюстрация основного преимущества RBM: высокая степень чистоты имплантатов. Представлены 
микрофотографии SEM и спектры распределения энергии электронов (Energy Distribution Spectrum – EDS), 
показывающие полное отсутствие каких бы то ни было инородных включений на поверхности имплантатов, 
произведённых разными компаниями
Дентальный имплантат с 
поверхностью RBM партия 
0812-01a-gamma, производства 
Finish Line, проанализирован 
на электронном микроскопе 
Университета Technion
Дентальный имплантат с поверхностью 
RBM партия 120605P40, упакованный 
готовый для использования, производства 
корейской компании DIO, проанализирован 
Finish Line на электронном микроскопе 
Университета Technion
Дентальный имплантат с 
поверхностью RBM партия 
10251, упакованный, готовый для 
использования, производства немецкой 
компании Me Dent, проанализирован 
Finish Line на электронном микроскопе 
Университета Technion
Микрофотография SEM , 
увеличение 500. Точки 2.1-2.4 
выбраны случайно для определения 
химического состава методом EDS 
(см. ниже). 
Микрофотография SEM , увеличение 
500. Точки 2.1-2.4 выбраны случайно 
для определения химического состава 
методом EDS (см. ниже) Точки 2.2 и 
2.3 проставлены в тёмных областях: 
возможно углубление или загрязнение
Микрофотография SEM , увеличение 
500. Точки 2.1-2.4 выбраны случайно 
для определения химического состава 
методом EDS (см. ниже).
Спектры EDS показывающие 
атомный состав (хим. анализ) в 
точках поверхности, обозначенных 
на микрофотографии
Спектры EDS показывающие 
атомный состав (хим. анализ) в 
точках поверхности, обозначенных на 
микрофотографии 
Спектры EDS показывающие 
атомный состав (хим. анализ) в 
точках поверхности, обозначенных на 
микрофотографии
Резюме представленных результатов. Немецкий и корейский имплантаты произведены из титана марки Grade 3, 
представляющего собой чистый не сплавной титан, так что химический анализ поверхности должен показать наличие 
только титана. Имплантат Finish Line произведён из титана марки Grade 5, представляющего сплав титана с 
алюминием Al (6 %) и ванадием V (4 %), так что анализ поверхности должен показать наличие титана как основного 
и алюминия и ванадия как вторичных элементов. И действительно, во всех случайно выбранных точках, анализ EDS 
показывает только пики титана для немецкого и корейского имплантатов, и только пики титана как основные, и пики 
алюминия и ванадия как вторичные, для имплантата Finish Line. Ни в одной из точек не обнаружено присутствие 
какого то бы ни было загрязняющего поверхность компонента. Заключение: имплантаты, произведённые по 
технологии RBM, имеют абсолютно чистую незагрязнённую поверхность.
Таблица 4
Иллюстрация основного недостатка RBM: микрофотографии SEM при увеличении 2000, демонстрируют 
хаотичность структуры и отсутствие организованных микропор на поверхности дентальных имплантатов, 
обработанных по методу RBM
Дентальный имплантат с 
поверхностью RBM партия 
0812-01a-gamma, производства 
Finish Line, проанализирован на 
электронном микроскопе Универ-
ситета Technion
Дентальный имплантат с поверх-
ностью RBM партия 120605P40, 
упакованный готовый для использова-
ния, производства корейской ком-
пании DIO, проанализирован Finish 
Line на электронном микроскопе 
Университета Technion
Дентальный имплантат c поверхной-
стью RBM партия 10251, упакованный 
готовый для использования производства 
немецкой компании Me Dent, проанализи-
рован Finish Line на электронном микроэ-
скопе Университета Technion
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Поверхность Clean & PorousTM 
Компания Finish Line Materials and Processes Ltd 
разработала новый тип поверхности дентальных им-
плантатов под названием Clean & PorousТМ. 
Поверхность Clean & PorousТМ формируется 
путём струйной обработки имплантатов абразивным 
фосфатом кальция, с последующей отмывкой в сла-
бых кислотах и специальной поверхностной обработ-
кой, позволяющей создать организованную структуру 
поверхности с порами диаметром 2–5 микрон. 
Поверхность Clean & PorousТМ объединяет в себе 
оба описанные выше преимущества поверхностей SLA 
и RMB (высокоразвитая шероховатость и пористость, 
равная SLA, и высокая чистота, равная RBM). В то же 
время, поверхность Clean & PorousТМ свободна от при-
сущих им недостатков, (опасность неполного удаления 
абразивных частиц в случае SLA и отсутствие чёткой 
структуры поверхностной топографии в случае RBМ). 
Рис. 1–4 и табл. 6 демонстрируют уровень структуриро-
вания и чистоты поверхности имплантатов, достигаемые 
методом формирования поверхности Clean & PorousТМ. 
Поверхность Clean & PorousTM имеет развитую 
структуру подобную SLA. Представлены различные 
варианты изображения поверхности дентального им-
плантата, получаемые на SEM.
 
Рис. 1. Микрофотография SEM, увеличение 2000, 
получена методом обратного рассеяния (Back 
Scattering - BS). Метод BS выделяет чёрным низкие 
топографические уровни. Фотография показывает 
типичную подобную SLA двухъярусную топографию: 
воронки диаметром 10–30 микрон (первый уровень), 
и на их дне кратеры диаметром 
 
Рис. 2. Микрофотография SEM, увеличение 2000, 
того же участка, получена методом вторичных 
электронов (Secondary Electrons - SE). Метод SE 
позволяет трёхмерное восприятие поверхности.
Фотография показывает типичную подобную SLA 
двухъярусную топографию: воронки диаметром 
10–30 микрон (первый уровень), и на их дне кратеры 
диаметром 2–5 микрон (второй уровень)
Рис. 3. Микрофотография SEM, увеличение 500, 
получена методом BS, выделяющим чёрными 
пятнами неметаллические включения. Фотография 
показывает топографию равную SLA и чистоту 
равную RBM: на поверхности нет чёрных пятен, 
т. е. она свободна от загрязнений. Точки 2.1–2.4 
выбраны случайно для определения атомного хим. 
состава методом EDS (табл. 2). Единственная тёмная 
возможно загрязнённая точка помечена 2–1
Точка 2-1.
 
Рис. 4. Микрофотография SEM, увеличение 500, того 
же участка, получена методом SE, который позволяет 
трёхмерное восприятие поверхности. Фотография 
показывает топографию равную SLA и чистоту 
равную RBM: отсутствие инородных включений. 
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6. Выводы
Идеальная остеоинтеграция дентальных им-
плантатов является ключевым вопросом в современной 
имплантологии. Не вызывает сомнений, что остеоине-
грация прежде всего зависит от свойств материала, из 
которого изготовлен имплантат, а также в значительной 
степени зависит от микрогеометрической структуры 
его поверхности (шероховатость, пористость и чистота 
поверхности имплантата). Это основной фактор, влия-
ющий на остеоинтеграцию, особенно в начальных ста-
диях этого процесса, что создаёт предпосылки надёж-
ной первичной фиксации имплантата в кости. 
С клинической точки зрения это сокращает 
время приживления имплантата, а также дает воз-
можность врачу ускорить начало протезирования. 
Сравнительный анализ поверхностей имплантатов, 
обработанных методами SLA и RBM показал что не- 
смотря на надежность этих методов, каждый из них 
имеет определенные недостатки (случаи загрязнения 
поверхности частицами окиси алюминия при SLA и 
недостаточно структурно организованные кратеры на 
поверхности RBM).
Разработанная технология Clean & PorousТМ 
обработки поверхности имплантатов, объединившая 
в себе лучшие характеристики методов SLA и RBM, 
позволила получить хорошо структурированную и аб-
солютно чистую поверхность. По данным литературы 
[14] это положительно влияет на интенсивную мигра-
цию и пролиферацию остеогенных клеток, что приво-
дит к ускоренному формированию костной ткани. 
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Резюме представленных результатов. 
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СЕДАЦІЯ ПІД ЧАС РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНИМИ 
ПОШКОДЖЕННЯМИ
 © Ю. Л. Кучин
В дослідження увійшло 80 пацієнтів: 32 – анестезія проводилась зі збереженням повної свідомості та 
48, яким проводилась регіональна анестезія з седацією різними методами. Застосування регіональної ане-
стезії без седації клінічно значимо збільшувало рівень ситуативної тривожності. Найкращий профіль 
ефективності та безпеки спостерігали при інфузії дексмедетомідіну та інфузії пропофолу за цільовою 
концентрацією (ІЦК)
Ключові слова: інтраопераційна седація, регіональна анестезія, інфузія пропофолу за цільовою концен-
трацією, дексмедетомідін
The aim of our study was to determine the role of sedation for surgery under regional anesthesia in multiple trauma 
patients, indications for intraoperative sedation, evaluation the efficacy and safety of different sedation methods.
Materials and methods. The study included 80 patients: 32 patients full consciousness regional anesthesia for 
surger and 48 patients – regional anesthesia with sedation. Depending on the method of sedation, patients were 
divided into groups: bolus Benzodiazepines / Barbiturates (Group 1), infusion of Propofol (Group 2), infusion 
of Propofol by target concentration (Group 3) and Dexmedetomidine infusion (Group 4). The analysis included 
Pearson correlation, analysis of variance - ANOVA, post-hoc test by Turk, frequency difference was assessed by 
bilateral Fisher criterion.
Results. Situational anxiety after surgery was the most significant correlation with intraoperative sedation 
(r=–0,55). The level of situational anxiety at the end of surgery and next morning was significantly different 
between groups: patients without sedation – 55,22±9,04 and 42,66±4,63 points to 46,02±4,91 and 38 19±5,31 
points during the intraoperative sedation (p <0.001). The frequency of violations of ventilation and / adesaturatsiyi 
was highest among patients of group 1 – 75 % (p <0.001). Time target sedation: 51,67±5,94 % in Group 1, 
60,25±6,57 % in 2 Group, 81,42±0,51 % and 81,17±5,77 % in Groups 3 and 4 respectively (p<0,001). Time to 
awaken the patient: 17,83±2,62 min and 14,75±2,18 min in Groups 1 and 2 vs. 8,83±2,72 min and 9,75±1,96 min 
in Groups 3 and 4 (<0,001).
Conclusions. The use of regional techniques without sedation clinically significantly increases the level of 
situational anxiety in patients with multiple trauma. The best efficacy and safety profile observed during target 
control infusion (TCI) of propofol and Dexmedetomidine
Keywords: intraoperative sedation, regional anesthesia, target control infusion (TCI) of propofol, Dexmedetomidine
1. Вступ
Комбінована анестезія (поєднання загальної та 
регіональної анестезії) може проводитись з різною 
метою: збільшити комфорт пацієнта, зменшити його 
тривожність, нівелювати проблеми від неповного або 
надто короткочасного блоку, тощо. При цьому вико- 
ристовується седація різної глибини: від анксіолізи-
су до наркозу та практично всі засоби для загальної 
